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ется необходимость в математической формализации подхода. Это и составляет на­
правление дальнейших исследований. 
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А Н А Л И З Н А П Р Я Ж Е Н Н О - Д Е Ф О Р М И Р О В А Н Н О Г О 
С О С Т О Я Н И Я Ш Е Й Н О Г О О Т Д Е Л А П О З В О Н О Ч Н И К А 
П Р И О Р Т Е З И Р О В А Н И И Р А З Л И Ч Н Ы М И В И Д А М И О Р Т Е З О В 
У даній роботі представлені результати числових досліджень механічної поведінки шийного 
відділу хребта із застосуванням ортезування. У розгляді беруть участь п'ять різних типів 
конструкції ортезів, як за зовнішньою формою, так і за матеріалом, з яких вони виконані. 
Ключові слова: шийний відділ хребта, ортез, напружено-деформований стан. 
В данной работе представлены результаты численных исследований механического поведения шейного 
отдела позвоночника с применением ортезирования. В рассмотрении участвуют пять различных типов 
конструкции ортезов, как по внешней форме, так и по материалу, из которых они выполнены. 
Ключевые слова: шейный отдел позвоночника, ортез, напряженно-деформированное со¬
стояние. 
This paper presents the results of numerical studies of the mechanical behaviour of the cervical spine 
with the use of orthesis. Participate in the examination of five different types of orthesis construction as 
the outer form, and on the materials from which they are made. 
Keywords: cervical spine, orthesis, stress-strain state. 
Введение. Современное развитие производства полимерных материалов по­
зволило совершенствовать процесс изготовления ортопедических средств фикса­
ции - ортезов. Изготовление из полимерных материалов позволяет получить ор-
тезы в кратчайшие сроки. П р и этом полученный ортез является индивидуальным 
и максимально описывает анатомическую форму шейного отдела позвоночника 
(ШОП) . Применяемый такой ортез ускоряет реабилитацию и сокращает сроки 
пребывания пациентов в стационаре [1]. Применение различных полимеров в из¬
готовлении ортезов приводит к появлению новых конструкций, что соответствен¬
но требует приводения численных исследований и анализа напряженно-
деформированного состояния (НДС) [1-14]. 
Данная работа п о с в я щ е н а исследованию Ш О П с р а з л и ч н ы м и конструк¬
ц и я м и ортезов [2, 3]. 
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1 представлены исследуемые конструкции орте-







Постановка задачи. На рис. 
зов. Первые три конструкции из­
готовлены из пенополиэтилена. 
Вторая конструкция ортеза имеет 
измененную форму относительно 
первого варианта, к которой до­
бавлена усиливающая пластина, 
изготовленная из винипласта, а 
внешняя форма третьей конст¬
рукции ортеза представляет со¬
бой ту же форму, как и во втором 
варианте, но только с добавлени¬
ем боковых отверстий. Конст¬
рукция, представленная под но¬
мером 4, внешне практически не­
отличима от конструкции 1, од¬
нако этот ортез выполнен из бо¬
лее жесткого материала - поли­
вика, и имеет меньшую толщину. 
Конструкция 5 представляет со­
бой воротник, изготовленный из 
поролона. 
Модель, описывающая 
новую конструкцию ортеза, 
построена на базе ранее соз­
данной модели [2, 3], опи­
сывающей Ш О П : позвонки 
С1 - Суп, которые были по­
строены с учетом внешнего 
строения и формы, о п о р а -
часть предплечья, вклю­
чающая ребра и лопатку. Все 
используемые модели, опи¬
сывающие Ш О П с ортезом, 
различаются только конструкциями ортезов. 
На рис. 2 и рис. 3 представлены геометрии 
исследуемых моделей позвонков С1 - Сш и 
опоры. Н а рис . 4 и рис . 5 представлены гео¬
м е т р и и в сборке для Ш О П с 5-ю р а з л и ч н ы м и 
конструкциями ортеза и Ш О П без ортеза, со­
ответственно. Н а р и с . 6 представлены вое- Рис. 3 - Геометрия опоры 




Геометрия Сj - С, 
ВидЗ 
VII позвонков 




Вид 1 Вид 2 
Конструкция 3 
Вид 1 Вид 2 
Конструкция 4 
Вид 1 Вид 2 
Конструкция 5 
Рис. 4 - Геометрии сборок 
S i 
Вид 1 Вид 2 







нагрузка ния и симметрия 
Рис. 7 - Схема нагружения и 
закрепления модели 
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Taблицa 1 - Ф и з и ч е с к и е 
х а р а к т е р и с т и к и м а т е р и а л о в 
В табл. 1 представлены физи­
ческие характеристики материалов, 
используемые при моделировании 
процесса ортезирования. Нагруже-
ние осуществлялось путем прило­
жения силы к поверхности «головы» 
величиной 100 Н, сама схема нагру-
жения, закрепления и симметрия (в 
сагиттальной плоскости) модели 
представлена на рис. 7 [5-14]. 
В н е ш н и й вид конечно-
э л е м е н т н ы х моделей ( К Э М ) с раз­
л и ч н ы м и конструкциями ортезов 
представлены в двух видах на 
рис . 8-12. П р и этом модели насчитывали по 1,5 млн. элементов . 
Материал Е, МПа v 
Кортикальная кость 10 000 0,3 
Губчатая кость 450 0,2 
Суставной 10,6 0,49 
Диск 4,2 0,45 
Мягкие ткани 10 0,45 
Пенополиэтилен 12 0,45 
Винипласт 40 0,45 
Поливик 70 0,4 
Поролон 0,177 0,33 
вид 1 вид 2 
Рис. 8 - КЭМ с 1 конструкцией ортеза 
вид І вид 2 
Рис. 9 - КЭМ со 2 конструкцией ортеза 
вид І вид 2 
Рис. 10 - КЭМ с 3 конструкцией ортеза 
вид І вид 2 
Рис. 11 - КЭМ с 4 конструкцией ортеза 
вид І вид 2 
Рис. 12 - КЭМ с 5 конструкцией ортеза 
Результаты ч и с л е н н ы х иссле­
дований . П о итогам проведения чис­
л е н н ы х исследований, о п и с а н н ы х 
в ы ш е , получены результаты для пяти 
вариантов расчетов . П е р в ы й расчет 
представлял собой исследование на­
пряженно-деформированного состоя­
ния модели Ш О П без ортеза, после­
д у ю щ и е четыре расчета - с различны­
м и конструкциями ортеза. Определялись максимальные эквивалентные на­
пряжения по Mises в м е ж п о з в о н о ч н ы х дисках, кортикальной и трабекулярной 
костях CIH - CV позвонков. Для всех расчетных схем проводились сравнения 
п о л у ч е н н ы х результатов. 
Н а рис . 13 представлены максимальные эквивалентные напряжения по 
Mises (Па) в м е ж п о з в о н о ч н ы х дисках D n - ш - DVI_VII для всех расчетов . Н а 
представленных рис . 14 и рис . 15 изображены максимальные эквивалентные 
напряжения по Mises (Па) в трабекулярных и кортикальных костях для 
CIII - CV позвонков шейного отдела позвоночника , соответственно. 
Н а рис . 16 представлены максимальные эквивалентные напряжения по 
Mises (Па) в ортезах для всех вариантов конструкции, а на рис . 17 представ­
лення максимальне полные п е р е м е щ е н и я в ортезах (м) . 
Рис. 13 - Макси­
мальные эквива­
лентные напря­
жения по Mises в 
межпозвоночных 
дисках 
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Рис. 16 - Максимальные эквивалентные на­
пряжения по Mises в ортезах Рис. 17 - Максимальные полные перемещения в ортезах 
На рис. 18 - 23 представлены поля распределений напряжений по Mises (Па) 
для шейного позвоночного сегмента CIII - CV , включающего кортикальную и тра-
бекулярную кости, межпозвоночные диски и хрящи, для всех схем исследования. 

















вид 1 вид 2 
Анализ Н Д С ч и с л е н н ы х исследований человеческого Ш О П показал, что 
максимальные напряжения по Mises в м е ж п о з в о н о ч н ы х дисках составляют 
0,03 М П а ; в кортикальной кости равны 3,8 М П а , в трабекулярной кости -
0,5 М П а . Анализ уровня напряженности Ш О П позволяет говорить о сопоста­
вимости с д а н н ы м и в д о с т у п н ы х публикациях [4]. 









































Анализ напряжений в ортезах, изготовленных из пенополиэтилена, показал, 
что максимальные напряжения находятся в диапазоне 0,05 - 0,1 МПа, что не пре-
ISSN 2079-0775. Вісник НТУ «mI». 2013. M 1 (975) 19 20 ISSN 2079-0775. Вісник НТУ «mI». 2012. M 1 (975) 
вышает предела прочности 0,15 - 0,98 МПа, для ортеза, изготовленного из поливи­
ка, предел прочности составляет 16 - 20 МПа, полученные максимальные напря­
жения - 0,116 МПа. Для ортеза, выполненного из поролона, предел прочности -
0,12 - 0,14 МПа, полученные максимальные напряжения - 0,00272 МПа. 
В ы в о д ы . Разработанная модель шейного отдела позвоночника с ортезом 
обладает с л е д у ю щ и м и свойствами, о т л и ч а ю щ и м и ее от ранее созданных. 
1. Разработанная конечно-элементная модель достаточно точно описывает гео­
метрию шейного отдела позвоночника, включая адекватное геометрическое пред­
ставление позвонков, межпозвоночных дисков, ортезов, мягких тканей и хрящей. 
2. Данная модель позволяет оперативно модифицировать вид исследуемой 
патологии позвоночного сегмента, схему оперативного лечения, а также тип и па­
раметры применяемых ортезов. 
3. Построенная модель обладает возможностями проведения многовариант¬
ных исследований с варьированием свойств костных тканей, параметров эндо-
протезов, конструкций и свойств материалов ортезов. 
Из анализа результатов численных исследований видно, что при использо¬
вании ортеза напряжения в шейном отделе позвоночника существенно снижают¬
ся, причем как в кортикальной, так и в трабекулярной костях. 
В дальнейшем будут проведены дополнительные исследования напряженно-
деформированного состояния шейного отдела позвоночника с разными видами 
патологий, эндопротезов и ортезов. 
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П Р О В Е Р К А П Р О Ч Н О С Т И Э Л Е М Е Н Т О В К Р Е П Л Е Н И Я 
Ц И С Т Е Р Н Ы К Ш А С С И А В Т О Т О П Л И В О З А П Р А В Щ И К А 
О Т С М Е Щ Е Н И Я П Р И Д Е Й С Т В И И П Р О Д О Л Ь Н О Й Н А Г Р У З К И 
У статті на прикладі аеродромного паливозаправника літальних апаратів АТЗ-10 викладений хід 
виконання розрахунків по перевірці міцності елементів кріплення цистерни до шасі автомобіля 
від зміщення при дії подовжньої інерційної сили. 
Ключові слова: міцність, цистерна паливозаправника, елементи кріплення, шасі 
В статье на примере аэродромного топливозаправщика летательных аппаратов АТЗ-10 изложен 
ход выполнения расчетов по проверке прочности элементов крепления цистерны к шасси автомо¬
биля от смещения при действии продольной инерционной силы. 
Ключевые слова: прочность, цистерна топливозаправщика, элемент крепления, шасси 
A strength checking procedure for tank-to chassis fastening elements of flying vehicle fueler is described 
in the paper. Elements holding АТЗ-10 fueler tank from displacements caused by the longitudinal inertia 
force are checked. 
Keywords: strength, fueler tank, fastening elements, vehicle chassis. 
Введение. В статье [1] изложены положения, принимаемые в качестве ос­
новных при выполнении расчетов прочности элементов крепления цистерны к 
шасси автомобильного топливозаправщика летательных аппаратов. Как в ней бы­
ло указано, при выполнении расчетов принимается, что все внешние нагрузки 
действуют на цистерну по каждому направлению раздельно. В данной статье на 
примере аэродромного топливозаправщика АТЗ-10 описывается ход выполнения 
расчетов по проверке прочности элементов крепления, удерживающих цистерну 
от смещения под действием продольной инерционной силы, и предлагаются спо¬
собы решения некоторых задач, возникающих в ходе расчетов. 
Объекты проверки и ис­
ходные данные. Общий вид топ¬
ливозаправщика АТЗ-10 и элемен¬
ты крепления цистерны представ¬
лены на рис. 1 [1]. Детальное опи¬
сание способа крепления цистер¬
ны к шасси приведено в [1]. От 
продольного смещения вперед и 
назад цистерна удерживается 
тремя парами продольных упоров: 
Рис. 1 - Общий вид аэродромного 
топливозаправщика АТЗ-10 
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